Erd és Térsége Viziksrmi Kft,
Kornyezetvédelmi Laboratoriuma

2049 Diésd, Rakéczi Ferenc u. 19. Sorszam:  [/0087/2017
A NAH dital NAH-1-1318/2016 szdmon akkreditalt
vizsgalolaboratorium.
i A OKONYV
Megrendels: .DPMV ZRT.
Mintavételi hely.  Nagytarcsa, 5. sz. kit (Fiizesliget lakételep)
ks o Mintabeérkezés Vizsgalat
Mintavétel ideje:  2017.02.06. ddtuma: 2017.02.06. |, g 2017.02.06
Vigbzis ellege:  nem védett Sl Akkreditalt
Mintavevé - . . o « Tegyziikonyv
(szervezety neve: 0] €8 Térsége Vizikdzmi Kft. ol i 2
Helyszini vizsgdlatok
Vizsgalat Erték Mértegys. | Szabvany
Vizhozam # 160 | 1/perc Szamitott érték
Homérséklet 1,6 °C MSZ 448-2:1967 1. fejezer (visszavont szabvany)
Kémia
Vizsgalut Erték Méri.cgys.  Szabvany
pH 7.33 MSZ 1484-22:2009 B.1. szakasz
o ) ' MSZ EN ISO 7887:1998 2. fejezet (visszavont
Szin szintelen
_ | szabvény) .
Szag szagtalan MSZ 448-35:1965 2.1. szakasz (visszavont szabvany)
zg,y)lagos clektromos vezetdképesség (20°C- | 449 pS/cm MSZ EN 27888:1998
Keémiai oxigénigény (KOlps) 0,42 mg/l02  MSZ 448-20:1990 4. fejezet
Amménium <0,03 mg/ MSZ 1SO 7150-1:1992
Nitrit <0,02 mg/l MSZ 1484-13:2009 6.2, szakasz
Nitrat <10 mg/l MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz
Nitrat/S0-+Nitrit/3 <1,0 Akkreditalt vizsgalatokbdl szdmitott érték
Klorid 4 mg/l MSZ 1484-15:2009
Saulfat 14,48 | mg/l MSZ 448-13:1983 6. fejezet
p-lagossag <0,1 | mmol/l MSZ 448-11:1986 5.1. szakasz 6.). szakasz
m-Ligossag 5,2 mmol/l MSZ 448-11:1986 5.1. szakasz 6.1. szakasz
Karbonat <6 mg/l Akkreditalt vizsgalatokbol szdmitott énék
Hidrogénkarbonét 317 mg/ MSZ 448-11:1986 6.2. szakasz
(sszes keménység 138 mg/l CaOD  MSZ 448-21:1986 3. fejezet
Kalcium 55 mgl | MSZ 448-3:1985 2. fejezet
Magnéziuom 27 mg/t Akkreditdlt vizsgalatokbél szémitott érték
Zavarossig 1.47 NTU MSZ !E'IN IS0 7027:2000 6.3. szakasz (visszavont
: | szabviny) |
Natrium 7.5 mg/l MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Kalium 1.07 mg/l | MSZ 1484-3:2006 4.2.1. szakasz, 6. fejezet
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Erd és Térsége Vizikdzmi Kft.
Kérnyezetvédelmi Laboratdrivma
2049 Didsd, Rékéczi Ferenc u. 19, sorszam:  [/Q087/2017

A NAH gifal NAH-1-1318/2016 szdmon akkreditit
vizsgal4laboratorium.

Kémia

Vizsgalat Erték Mértegys.  Szabvény

Vas 198 g/l MSZ 1484-3:2006 4.2.1. szakasz, 6. fejezet

Mangén ) . 38 upht MSZ 1484-3:2006 4.2.1. szakasz, 6. t"cje?.ct.
Bakteriologia )

Vizsgalat Erték Mértegys.  Szabvdny

Telepszim Zé "é-ch . I 0 i/ml . MéZ EN l‘:() 6222:2000

Coliformszam N 0 i100ml  MSZENISO9308:2:2012
Escherichia coli szam 0 i100ml  MSZENISO9308-2:2012
Jelmagyarizat:

# : Nem akkreditalt mérés

<+ A mért érték kisebb mint a vizsgalati modszer megadott alsé méréshatdra,

A vizsgalt jellemz6k szempontjabol a 201/2001 (X.25.) Korményrendelet szerint a vizminta nem esik kifogas ala.
A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintdra vonatkoznak.

A vizsghlati jegyzbkdnyv csak teljes terjedelemben masolhaté. Erd és Térsége Vizikozmd Kit.
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bakteriologiai csop.vez. vizkémiai csop. vez. laboratdriumvezetd
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